
Controllo della struttura di base dell’ortesi

Verifica della struttura dell'ortesi statica sul paziente
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Maggiori informazioni sono 
disponibili nei tutorial online 

www.fior-gentz.de/en/online-tutorials

Aumentare la 
resistenza in 

battuta dorsale

 Impostazione della struttura dell'ortesi sul banco da lavoro

Se sì, proseguire 
con la fase 3.

Dopo l’imposta-
zione della strut-
tura, proseguire 
con la fase 2.

Punto di 
riferimento 

KAFO:
trocantere 
maggiore
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Verifica della struttura dell'ortesi dinamica sul paziente

Se no, tornare 
alla fase 1.

Se no, tornare 
alla fase 1.

Il distacco del 
tallone è visibile in 

terminal stance?

Sì

1a Domanda:
È possibile rimanere 
in posizione eretta 

senza ulteriore 
appoggio?

2a Domanda:
È possibile 

posizionare il 
baricentro del corpo 

in avanti?

Punto di 
riferimento 

AFO:
centro della misura 
ap all'altezza del 

ginocchio

Superficie 
di riferimento 

della 
perpendicolare
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