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Articolazioni per ginocchio modulari con blocco movimento – Lavorazione e
montaggio del tiracavo

Le ortesi con articolazioni per ginocchio modulari con blocco movimento sono spesso dotate di un
tiracavo per consentire al paziente di sbloccare comodamente l'ortesi. Il seguente tutorial mostra una
KAFO con un tiracavo unilaterale.

È possibile utilizzare la stessa tecnica di lavoro per una struttura bilaterale. A tal fine, lasciare fuori
l'anello e far passare il tiracavo separabile da un adattatore per tiracavo all'altro.

Ulteriori informazioni relative al tiracavo sono disponibili nelle rispettive istruzioni per l'uso.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/2024.06_PB1000-ZS-IT_Istruzioni_per_l_uso_per_professionisti_qualificati_in_tecnica_ortopedica_Tiracavo.pdf
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Posare il condotto dei cavi
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Fase 1/6

Per poter dotare un'articolazione per ginocchio modulare con blocco movimento di un tiracavo,
preparare innanzitutto la guaina per cavo flessibile. Isolarla con cera isolante in modo che non vi finisca
dentro la resina durante la colata dell'ortesi. La guaina per cavo flessibile funge da canale per il tiracavo
nell'ortesi finita. Viene posata prima dello strato di armatura finale e fissata con esso prima della colata
dell'ortesi.

Nota: riscaldare leggermente la cera isolante per renderla ancora più facile da lavorare.
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Fase 2/6

Inserire la guaina per cavo flessibile nel foro previsto della dima per montaggio/colata.
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Fase 3/6

Facendo passare la dima, la guaina per cavo flessibile si posiziona in modo che l'articolazione modulare
possa essere successivamente sbloccata con il tiracavo.
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Fase 4/6

Posizionare la guaina per cavo flessibile anteriormente lungo la stringa modulare. Farla terminare il più
in alto possibile, in modo che il tiracavo possa essere raggiunto facilmente dal paziente in un secondo
momento. Fissare la guaina per cavo flessibile con nastro in fibra di carbonio unidirezionale.
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Fase 5/6

Continuare a rinforzare come di consueto e quindi applicare lo strato finale di armatura. In questo
modo si fissa anche la guaina per cavo flessibile.
Continuare con colata, taglio, temperaggio e levigatura dell'ortesi.
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Fase 6/6

Per poter utilizzare la guaina per cavo flessibile laminata come condotto dei cavi per il tiracavo è
necessario rimuovere la cera isolante. Aprire il condotto dei cavi su entrambi i lati con uno strumento
adatto. Riscaldare la cera isolante con un dispositivo di asciugatura ad aria calda e soffiare via la cera
isolante liquefatta dal condotto.
Importante! Evitare temperature superiori a 140 °C per non danneggiare il laminato.
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Montare le articolazioni modulari
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Fase 1/1

Montare le articolazioni modulari rispettando le indicazioni di montaggio contenute nelle istruzioni per
l'uso della rispettiva articolazione modulare.

Nota: le istruzioni per l'uso sono disponibili anche nell'area download.

https://www.fior-gentz.de/download/istruzioni-per-luso.html
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Montare il tiracavo
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Fase 1/6

Montare l'adattatore per tiracavo rispettando le indicazioni di montaggio contenute nelle istruzioni per
l'uso della rispettiva articolazione modulare.

Nota: le istruzioni per l'uso sono disponibili anche nell'area download.

https://www.fior-gentz.de/download/istruzioni-per-luso.html
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Fase 2/6

Fissare il manicotto filettato con uno strumento adatto (ad es. pinza a becchi lunghi) al tiracavo.
Accertarsi che il manicotto filettato sia conico. Fissarlo in modo da poterlo inserire successivamente
nell'adattatore per tiracavo.
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Fase 3/6

Far scorrere il tiracavo dal basso attraverso l'apertura dell'adattatore per tiracavo nel condotto dei cavi
fino a quando il manicotto filettato è a filo con l'adattatore per tiracavo e non è più visibile.
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Fase 4/6

Se non si riesce a inserire il manicotto filettato nell'adattatore per tiracavo, significa che il manicotto
filettato è fissato al contrario al tiracavo o che l'adattatore per tiracavo è posizionato al contrario. Fissare
il manicotto filettato in senso contrario sul tiracavo o girare l'adattatore per tiracavo. Far scorrere il
tiracavo di nuovo attraverso l'adattatore nel condotto dei cavi.
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Fase 5/6

Tirare il manicotto filettato sull'estremità superiore del tiracavo e guidarlo nella seconda apertura del
manicotto filettato per creare un anello. Adattare la lunghezza del tiracavo e la grandezza dell'anello alle
esigenze del paziente. Tagliare a filo l'estremità sporgente. Fissare poi il manicotto filettato sul tiracavo
con le marcature del punteruolo.
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Fase 6/6

Ecco come si presenta l'anello di un tiracavo unilaterale sull'ortesi.
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